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П 2.1.1 методики изложить в следующей редакции:

«П 2.1.1 Автоматический плотномер-рабочий эталон (РЭ) плотности 1-го 

разряда по ГОСТ 8.024 с диапазоном измерений от 600 до 1000 кг/мл и 

пределами абсолютной погрешности ± 0.1 кг/м3, оснащенный цифровым 

термометром с диапазоном измерений от 0 до 50 °С и пределами абсолютной 

погрешности ± 0.1 °С (например, типа МДП, МДЛ-1);».
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