
h*. mint Л* I МИ 1835 - 88 M r годнческне указания, ГСИ. Частотомеры е>лсат- 
ронно-счетныс* Методика поверки

Утверждено НПО «ВНИИФТРП* 10.04.89
Дата введения 01.06.8b

Пункт 4.1. Заменить значение: 50 Гд±10 % на 50 Гц±] %.
Пункт 6.3.1. npHUc'zaiuii? \. Заменить обозначения: 44— 107 на М  —107 

-117 на Г4— 117*
(И V{; №  ? 1989 г )
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